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摘要 目的 : 利用 新 型 纳米 森林 材料 ， 构 建 一 种 操作 简单 、 检 测 快速 、 灵 敏 度 高 的 用 于 现场 
检测 的 自 驱动 微 流 控 蕊 片 。 方 法 : 利用 MEMS 加 工 技术 制备 出 具有 优良 光学 性 能 和 大 表面 
积 的 石英 纳米 森林 结构 微 流 道 ， 对 该 纳米 森林 结构 的 高 度 、 宽 度 /横向 尺寸 、 密 度 、 表 面积 、 
光学 性 能 、 毛 细 驱 动 效果 、 荧 光 增 敏 效 果 做 出 评价 ,利用 双 抗 体 夹 心 的 方法 进行 草 麻 毒素 的 
检测 。 结 果 : 纳米 纤维 锥 底 直 径 约 200~300nm， 高 度 约 1.0um， 纳 米 森 林 的 密度 约 为 10 个 / 
um2， 估 测 表面 积 比 底面 积 达 5:1 以 上 。 其 在 波长 为 680nm 处 的 透 光 率 达 89.5%， 了 驱动 流速 
约 5mm/s， 与 平面 结构 相 比 ， 其 饱和 荧光 显 色 成 倍 提 高 。 萝 麻 毒 素 的 检测 限 低 于 10 pg/ml. 
在 10~6250pg/ml 范围 内 具有 较 好 线性 关系 。 结 论 : 基于 纳米 森林 结构 ， 成 功 构 建 了 一 种 具 
超大 表面 积 和 高 灵敏 度 的 毛细 自 驱 动 微 流 控 芯片 。 
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Abstract Objective: A new material with ultra-large surface area named nano-forest 1s prepared 
by Micro-Electro-Mechanical System(MEMS) processing technology. Based on this material, a 
new microfluidic chip for point-of-care test with simple operation, rapid detection and high 
sensitivity is created. Methods: The fabrication of nano-forests in micro-channel on quartz 
substrate mainly includes: cleaning and drying of quartz substrate; spinning polyimide(PI) coating; 
re-spinning phenolic resin photoresist on PI coating; photolithography to expose the channel; 
treating the PI layer with oxygen plasma and argon plasma to synthesize nano-fiber forests 
structure; nano-fiber-quartz nanoforests are realized by using nano-fiber forests as nanomasks in 
anisotropic etching of quartz by using reactive ion etching (RIE); the micro-channel with 
nano-forests structure inside is achieved after removing upper nanofiber forests structure and 
phenolic resin photoresist ^ coating.The height, width, density and specific surface area of 
nano-forest are studied and analyzed by scanning electron microscope(SEM). Optical properties 
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are tested by ultraviolet-visible spectrophotometer. The driving force is characterized by the flow 
rate of PBS solution.The sensitization effect is evaluated by saturated fluorescence test through 
antibody and AbFluor 680 dye-labeled secondary antibody. The sample pad, bond pad, 
micro-channel with nano-forests structure, nitrocellulose membrane and absorbent material are 
assembled on PMMA substrate in sequence, which is the microfluidic chip. The chip based on the 
sandwich format with a polyclonal antibody and a AbFluor 680 dye-labeled secondary antibody is 
used to detect ricin toxin(RT). Results: The scanning electron microscope shows that the nanofiber 
forests structure is formed on quartz substrate after oxygen plasma and argon plasma 
bombardment. The single nanofiber is upright on the substrate with a diameter of about 50-100 nm, 
a height of 1.8 um and a density of about 20/um2. The quartz nano-forests structure can be 
obtained after RIE with nano-fibre forests structure as mask and resist removal. The single 
structure is shaped like a cone. The diameter of the cone bottom is about 100-200 nm, the height is 
about 1.0 um, the density is about 10/1um2, and the surface area to bottom area is more than 5:1. 
Self-driven test provides information of the flow rate of PBS is to be about 5 mm/s in the 
micro-channel on the basis of nano-forests structure. The transmittance of the channel is 89.595at 
680 nm wavelength. It shows that the channel has good transmittance, which makes the loss of 
excitation light or emission light much less, and is conducive to the sensor capturing more signals. 
With same surface modification, the planar quartz structure has shortcomings of short lasting effect 
time and low saturation fluorescence intensity. To the contrary, nano-forests structure with 
ultra-large surface area has a good sensitization effect in the test. RT can be detected sensitively 
based on the significantly fluorescent intensity.The linear range of detection is from 10 pg/mL to 
6250 pg/mL and the limit of detection (LOD) is lower than 10 pg/mL. Conclusion: The 
nano-forests structure with good optical properties reduces the requirements of sensor and also 
makes the choice of fluorescent dyes wider.The three-dimensional structure of the nano-forest has 
an ultra-large surface area, which increases the amount of antibody compared to the planar 
structure, and thus improves the sensitivity of detection greatly. Compared with the 
immunochromatographic test strip, the microfluidic chip has an advantage of high sensitivity, thus 
the quantitative analysis can be realized within a certain range. Most microfluidic chips require 
complex equipments to provide driving force, which will make them costly and bulky. Driven by 
the capillary force, the chip with nano-forests structure inside makes the detection simple and fast. 
Combined with the miniaturized detection terminal, the platform can be miniaturized, portable, 
and automated, achieving the goal of simple, fast and efficient analysis. These characteristics make 
the chip an ideal candidate for the development of rapid detection methods. 
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免疫 层 析 试纸 条 是 上 世纪 80 年 代 发 展 起 来 的 一 种 简便 易 用 的 快速 检测 技术 ， 该 技术 将 
胶体 金 、 胶 体 硒 、 着 色 乳 胶 微 球 等 标记 抗体 或 抗原 后 作为 检测 探 针 储存 于 玻 纤 膜 内 。 当 液态 
检测 样本 在 毛细 作用 驱动 下 依次 通过 样品 垫 、 储 存 有 检测 探 针 的 玻 纤 膜 、 固 化 有 待 检 分 子 对 
应 配 体 的 硝酸 纤维 素 膜 、 吸水 执 时 在 硝酸 纤维 素 膜 上 捕获 并 呈 色 相应 的 误 分 子 。 经 过 多 年 的 
发 展 ， 该 技术 制备 简单 、 成 本 极 低 、 操 作 简便 ， 在 现场 快速 测 领 域 得 到 了 广泛 的 应 用 中。 但 
AE. 免疫 层 析 试纸 条 是 基于 硝酸 纤维 素 膜 的 检测 方案 , 只 能 在 不 透明 的 硝酸 纤维 素 膜 表 面 呈 
色 ， 膜 内 所 捕获 的 检测 探 针 无 法 呈 色 ， 使 得 免疫 层 析 试纸 条 损失 了 大 部 分 检测 信号 ， 因 而 检 
测 灵敏 度 较 低 ， 且 无 法 对 待 检 分 子 进行 更 为 精确 的 定量 分 析 。 

为 解决 传统 免疫 层 析 试纸 条 的 不 足 , 微 流 控 芯片 技术 在 现场 快速 检测 领域 的 应 用 越发 受 
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到 重视 。 微 流 控 芯片 是 由 微机 1 
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B% (Micro Electrom Mchanical Systems, MEMS) 加 工 技 


术 刻 刨 微米 级 的 微 通道 网 络 构 成 ,以 可 控 流体 贯穿 整个 系统 , 用 以 实现 常规 化 学 或 生物 实验 
室 的 各 种 功能 ， 以 达到 微型 化 、 便 携 化 、 自 动 化 、 集 成 化 、 低 成 本 、 高 通 量 和 简单 、 快 速 、 


高 效 的 分 析 目 的 已 1。 与 传统 的 检测 方法 相 比 ， 微 流 控 芯 片 的 优点 在 于 对 样品 和 试剂 的 数量 
和 流速 的 精确 控制 ， 使 得 分 析 物 的 分 离 和 检测 具有 高 精度 和 高 灵敏 度 内 。 微 流 控 芯 片 还 可 缩 


短 反 应 时 间 ， 提 高 分 析 效 率 ， 节 约 试 剂 和 样本 ,以 及 易于 集成 化 、 便 携 化 ， 操 作 简便 ， 更易 
实现 自动 化 四。 常规 微 流 控 芯片 检测 系统 虽然 芯片 本 身体 积 小 携带 方便 ,但 往往 需要 复杂 的 
辅助 系统 ， 使 得 整个 检测 过 程 步 又 繁琐 、 应 用 成 本 昂贵 , 极 大 的 限制 了 其 在 现场 快速 检测 领 


域 的 应 用 9。 


针对 以 上 问题 ， 本 研究 利用 
道 ， 结 合 光 学 检测 方法 ， 设 计 制 备 了 具有 超大 表面 积 和 高 灵敏 度 的 毛细 自 驱 动 微 流 控 芯 
1 材料 与 方法 
1.1 材料 与 仪器 


MEMS 技术 中 成 熟 的 工艺 ， 以 石英 基底 纳米 森林 结构 为 流 


石英 玻璃 ‘上海 高 施 光 电 有 限 公司 )、 聚 酰 亚 胺 树脂 (北京 波 米 科技 有 限 公 司 )、N- 甲 基 


吡咯 烷 酮 (江阴 江 化 微 ! 


热 板 (PHP- 


电子 材 料 股 份 有 限 公 司 )、JAX3038 正 胶 显影 液 ( 江 阴 市 化 学 试剂 厂 )、 


8， 苏 州 美 图 半导体 技术 有 限 公司 )、 匀 胶 机 (RC-150， 苏 州 美 图 半导体 技术 有 
限 公 司 )、March 去 胶 机 CA Nordson Company)、 反 应 离子 刻 蚀 机 《〈Tegal Plasma 903e)， 六 
英寸 双 面 对 准 光 刻 机 (SUSS MA6/BA6)，Quanta400FEG 热 场 发 射 环 境 扫描 电子 显微镜 ， 紫 
外 可 见 光 分 光 光 度 计 (Hitachi U-4100). Odyssey 红外 荧光 成 像 系 统 (美国 licor 公司 )、Biodot 


AD1510 生物 芯片 点 样 系统 ,3- 氮 基 丙 基 - 三 甲 氧 基 硅 氧 烷 (APTES) (美国 Sigma 公司 )、50% 
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国 昌 盛 生 物 技术 有 限 责任 公司 )、LinKine AbFluor 680 Labeling Kit (美国 Abbkine 公司 )。 
1.2 方法 
1.2.1 微 流 控 芯片 的 设计 
微 流 控 芯 片 主要 由 样品 垫 、 
。 样 品 热 和 结合 物 垫 均 为 玻璃 纤维 膜 ， 纳 米 森 林 基 片 为 制备 的 内 部 为 纳米 森林 结 


如 图 1 所 示 
构 的 微 流 道 


1.2.2 纳米 森林 基 片 的 


， 检 测 区 和 质 控 区 都 


结合 物 垫 、 纳 米 和 森林 基 片 、 吸 水 材料 和 PMMA 底板 组 成 ， 


在 微 流 道内 部 。 


图 1 微 流 控 芯 片 结构 示意 图 


Fig.1 Schematic of the microfluidic chip 
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判 备 纳米 森林 结构 微 流 道 ， 其 工艺 流程 如 图 2 所 示 。 具 体 工序 包括 : 石英 


衬 底 的 清洗 和 王 燥 ; 石英 衬 底 的 脱水 烘焙 和 六 甲 基 二 硅胶 CHMDS) 气相 成 底 膜 ;在 石英 衬 
底 上 旋 涂 Sum 厚 聚 酰 亚 腕 《〈PI) 涂 层 ; ERRE PD 涂 层 上 再 次 旋 涂 6um 厚 酚醛 树脂 
光 刻 胶 ;， 光 刻 图 形 化 ， 上 暴 露 流 道 区 域 ， 采 用 和 氧 等 离子 体 和 和 握 等 离子 体 分 别 对 图 形 化 后 的 PI 
层 进行 表 击 形成 纳米 纤维 森林 结构 ， 氧 等 离子 体 和 和 握 等 离子 体 的 流量 分 别 为 200sccm 和 
150sccm， 作 用 时 间 分 别 为 20min 和 40min， 整 个 作用 过 程 中 保持 腔 体 压强 和 功率 不 变 ， 均 


7j 400W 和 80mTorr; LAZ 


内 米 森 林 结 构 为 掩 模 ， 采 用 反应 离子 刻 蚀 〔RIE)〉 的 方法 进行 石英 


的 各 向 异性 刻 蚀 , 刻 蚀 工 艺 采用 的 条 件 与 参数 为 SF6/CHF3/HE : 5.5/32/150sccm; 200W, 1850 
mTorr， 刻 蚀 时 间 1Smin， 形 成 纳米 纤维 -石英 纳米 森林 ; 去 除 残 留 的 上 层 纳米 纤维 森林 结构 
和 光 刻 胶 涂 层 ， 得 到 内 部 为 纳米 森林 结构 的 微 流 道 [-9]。 


Ca) 旋 涂 聚 酰 亚 胺 


(b) 旋 涂 酚 醛 树脂 
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紫外 曝光 


Cc). 光 刻 


(d) 等 离子 万 击 形成 pl 纳米 森林 
反应 离子 刻 蚀 


Ce) 刻 蚀 基底 形成 石英 纳米 森林 


CD. 去 除 光 刻 胶 


e] = pm || A 
石英 基底 “ 聚 酰 亚 胺 。 酚醛 树脂 “纳米 纤维 森林 石英 纳米 森林 


2 纳米 森林 基 片 制备 工艺 流程 示意 图 


Fig.2 Fabrication process of nano-forest structures 
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1.2.3 纳米 森林 结构 的 表征 方法 

利用 Quanta400FEG 热 场 发 射 环境 扫描 电子 显微镜 观察 纳米 森林 结构 ， 测 量 其 高 度 、 宽 
度 、 密 度 和 比 表面 积 。 利 用 紫外 可 见 光 分 光 光 度 计 (Hitachi U-4100) 测试 其 光学 性 能 。 设 
计 宽 度 为 Imm 长 度 为 40mm 的 流 道 ， 倾 斜 45” 放 置 以 PBS 溶液 的 流速 表征 其 驱动 力 。 

1.2.4 芯片 的 表面 修饰 与 荧光 测试 方法 

将 石英 基底 纳米 森林 结构 放 入 H9SO4:H202 比例 为 2: 1 的 溶液 中 清洗 1 小 时 ， 然 后 置 于 
去 离子 水 中 超声 $ 分 钟 彻 底 清 洗 芯片 。 将 清洗 好 的 芯片 浸入 3-5 AE A] de - — HR SURE RE USE 
(APTES ) 溶液 (为 含有 体积 比 2% APTES 的 丙酮 溶液 ) 中 20 分 钟 ， 分 别 用 丙酮 、 乙 醇 、 
去 离子 水 清洗 后 氮气 吹 干 。 然 后 将 氨基 化 的 芯片 浸入 戊 二 醛 溶液 中 (为 含有 体积 比 5% 戊 二 
醛 的 PBS 溶液 , pH 值 为 7.4) 中 2 小 时 , PBS 溶液 、 去 离子 水 分 别 清洗 后 氮气 吹 干 。 将 0.5ul 
的 免 抗 “1mg/mL) 分 别 滴 加 在 纳米 森林 结构 和 石英 平面 上 ， 并 置 于 潮湿 培养 下 中 ACC RETE 
过 夜 。 取 出 芯片 用 含有 1% Tween-20 的 PBS 溶液 彻底 清洗 后 氮气 歇 干 ， 再 置 于 含有 3% 牛 血 
清白 蛋白 的 PBS 溶液 中 37C 温 育 1 小 时 封闭 芯片 。 取 出 蕊 片 滴 加 0.Sml 的 AbFluor 680 标记 
羊 抗 免 抗 体 mg/mL ，500 AFR), SEGA 15min， 取 出 后 用 1% Tween-20 的 PBS 
溶液 彻底 清洗 后 氮气 吹 干 ，Odyssey 红外 荧光 成 像 系统 读 取 结 果 。 

1.2.5. 草 麻 毒素 检测 

基 片 的 处 理 同 1.2.4 方法 所 述 ， 使 用 Biodot AD1510 生物 芯片 点 样 系统 将 草 麻 毒素 抗体 
喷 点 于 检测 线 上 ， 质 控 线 上 喷 点 山羊 抗 免 lgG。 按 LinKine AbFluor 680 试剂 盒 提 供 的 方法 进 
行 二 抗 的 标记 ， 并 固化 在 玻 纤 膜 上 。 按 顺序 组 装 好 微 流 控 芯片 后 ， 分 别 滴 加 100uL 不 同 浓 
度 的 曹 麻 毒 素 溶液 ， 室 温 反应 15min, Odyssey 红外 荧光 成 像 系统 读 取 结 果 。 

2 结果 

2.1 微 流 控 芯 片 的 组 装 

将 样品 垫 和 固化 有 荧光 标记 抗体 的 玻 纤 膜 剪 切 成 如 图 3 所 示 形 状 后 粘贴 入 芯片 内 止 加 
样 区 ,在 检测 区 与 质 控 区 分 别 包 被 相应 抗体 ， 纳 米 森 林 基 片 另 一 端 铺 NC 膜 ， 最 后 用 吸水 材 
料 粘 贴 或 卡 于 另 一 端 ， 形 成 微 流 控 检测 芯片 。 

流动 方向 


样品 垫 ”结合 物 垫 检测 线 质 控 线 NOR 
图 3 微 流 控 芯 片 组 装 实物 图 
Fig.3 The microfluidic chip 


2.2 纳米 森林 结构 的 表征 

2.2.1 扫描 电子 显微镜 

纳米 森林 结构 扫描 电子 显微镜 (SEM) 结果 如 图 4 Hrs. SERES T HORIS EST Hee 
击 后 在 石英 衬 底 上 形成 的 纳米 纤维 森林 结构 ， 单 个 纳米 纤维 直立 于 衬 底 上 ， 直 径 约 
50~100nm， 高 度 约 1.8um， 密 度 约 为 20 个 /nm2， 如 图 4 Ca) 所 示 。 以 纳米 纤维 森林 结构 
为 掩 模 ，RIE 刻 蚀 后 会 形成 纳米 纤维 -石英 纳米 森林 的 哑铃 状 结 构 ， 上 层 纳米 纤维 将 要 倒伏 


时 即 为 刻 蚀 终 点 ， 如 图 4 (bo 所 示 。 去 胶 后 即 可 得 到 分 布 均匀 的 石英 纳米 森林 结构 ， 锥 底 
直径 约 200~300nm， 高 度 约 1.0um， 密 度 约 为 10 个 /um2， 估 算 表 面积 比 底面 积 大 于 5: 1, 
如 图 4 (c 所 示 。 


图 4 不 同 阶段 纳米 森林 结构 的 SEM 照片 
Fig. 4SEM photos ofnano-forest structure at different stages 
(a) PI nano-forest (b) PI- Quartz nano-forest (c) Quartz nano-forest 
(1) view of 45^ (2) view of 90^ 
于 法 去 胶 利 用 March 去 胶 机 作用 1.5h CO2 流量 200sccm, H 400W, Hs S0mTorr) 

后 ， 可 见 大 量 纳米 纤维 残留 。 湿 法 腐蚀 中 ，49% 的 KOH 室温 浸泡 10min， 可 纳米 纤维 全 部 
去 除 ， 无 残留 HoSO. 和 H2O» v^ (HoSO4: H202-2:1) 室温 浸泡 10min, SEM 可 见 部 分 纳 
米 纤 维 残留 ， BOE (7:1) 溶液 漂洗 10s 后 ， 纳 米 纤 维 全 部 去 除 ， 但 石英 纳米 森林 的 结构 被 
Koh. EUER Diis 如 图 5 所 示 。 

i 


" * A er 


图 5 不 同 去 胶 方法 的 纳米 森林 结构 SEM 照片 
Fig. 5 SEM photos of nano-forest structure with different etching methods 
Ca) Oxygen plasma bombardment (b) Wet etching of KOH (c) Wet etching of H2SO4 and H202 


(d) Wet etching of BOE 
TAERE PD REWER SOREST ACRAS AST MEUSE A. RIE 刻 蚀 
时 间 ， 可 获得 形状 不 同 的 纳米 森林 结构 。 在 实验 过 程 中 ， 仅 改变 PI ERMS ATA 
时 间 ， 通 过 对 比 发 现 图 6〈c) 和 图 6 Cho 的 纳米 森林 结构 的 密度 、 均 一 性 最 好 ， 表 面积 比 
底面 积 比值 可 达 5:1 以 上 。 
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图 6 不 同 参数 下 制备 的 纳米 森林 结构 
Fig. 6 SEM photos of nano-forest structure in different parameters 
Glue thickness 2.5um: (a) Oxygen plasma 10min,Argon plasma 10min (b) Oxygen plasma 
IOmin,Argon plasma 20min (c) Oxygen plasma 20min,Argon plasma 20min (d) Oxygen plasma 
20min, Argon plasma 40min ; Glue thickness Sum: (e) Oxygen plasma lOmin,Argon plasma 
10min (f) Oxygen plasma 10min,Argon plasma 20min (g) Oxygen plasma 20min,Argon plasma 
20min (h) Oxygen plasma 20min, Argon plasma 40min 
2.2.2 驱动 力 测试 
以 不 同 参 数 下 制备 的 纳米 森林 结构 做 流 道 , PBS 测 流速 发 现 , 不 同 的 结构 毛细 驱动 效果 
不 同 ,结果 分 为 两 种 : 可 以 流动 与 不 流动 ， 可 以 流动 的 结构 流速 都 较 快 。 考虑 到 纳米 森林 结 
构 的 高 度 、 密 度 和 均一 性 ， 选 择 图 6(h〉 中 纳米 森林 结构 做 为 芯片 的 流 道 ， 其 驱动 效果 如 
图 7 所 示 ，PBS 可 在 8s 内 从 流 道 一 端 流向 另 一 端 ， 流 速 约 为 5mm/s. 


L 


Os 1s 2s 3s 4s 


图 7 流 道 驱动 效果 测试 
Fig. 7 Self-driven test 


2.2.3 光学 特性 


以 石英 玻璃 衬 底 刻 蚀 制作 的 纳米 森林 结构 具有 
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好 的 透 光 性 能 ， 
良好 的 透 光 性 能 使 得 激发 光 或 发 射 光 的 损失 较 小 ， 


提高 检测 的 灵敏 度 。 


其 在 波长 为 680nm 的 
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图 8 纳米 森林 结构 与 石英 玻璃 可 见 光 透 光 率 测试 结果 
Fig. 8 Visible-light transmittance of nano-forest structure and quartz glass 


2.2.4 奖 光 增 敏 特性 


在 相同 的 表面 处 理 方案 下 ,， 平 画 


强度 不 高 等 


E ^ni 


非常 明显 的 对 比 ， 


H 


2.2.5 


高 灵敏 度 的 目 


ERRER AR 
纳米 森林 的 超大 表面 积 为 


达到 提 
1250pg/ml. 


6250pg/ml, LJ 3% 


具有 较 好 的 增 敏 效应 。 因 


a 


的 石英 结构 存 帮 


E 有 表面 修饰 持续 
缺点 。 而 石英 纳米 森林 结构 具有 的 超大 比 表面 积 在 饱和 交 光 


AAJ 


检测 器 


PRE 


卖 效 果 短 ， 饱 和 荧光 显 色 


N 


此 ， 其 在 


光学 检测 方 


图 9 饱和 荧光 显 色 


Fig. 9 Saturated fluorescence of nano-forest structure and quartz glass 


(a) Quartz glass 


(b) nano-forest structure 


E 


的 。 实 验 


的 浓度 增加 而 增强 ， 


在 10~6250pg/ml 范 


N 


, 曹 麻 毒素 的 质 
的 BSA 作为 对 照 。 
围 内 具有 较 好 线性 


时 浓度 分 
由 图 


EHE 


10 nj 


以 看 出 


捕获 抗体 提供 了 更 多 的 结合 位 点 ， 从 而 可 以 结合 更 
HJA 10pg/ml、50pg/ml、 


[> 菊 光 强 


显 色 结 


Lo -H 


果 中 可 以 形成 


面具 有 良好 的 应 用 前 景 。 


多 的 抗原 ， 
250pg/ml. 
EER 比 PK XR 


关系 ， 检 测 限 低 于 10 pg/ml. 
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Fig. 10 Detection curve of RT fluorescence intensity 
3 讨论 
纳米 森林 良好 的 光学 性 能 降低 了 检测 仪器 的 设计 要 求 ， 也 使 荧光 染料 的 选择 范围 更 大 。 


纳米 森林 的 立体 结构 具有 超大 的 表面 积 ， 
而 可 大 幅 提高 检测 的 灵敏 度 09。 与 免疫 层 析 试 纸 条 相 比 ， 其 检测 信号 
在 一 定 范围 内 可 以 实现 对 待 检 分 子 的 定量 分 析 00。 与 大 多 数 需要 外 力 驱 动 的 微 流 控 艺 片 相 


相 比 于 平面 结构 其 成 倍 的 提高 了 抗体 
损失 小 ， 灵 敏 度 高 ， 


结合 的 量 , 因 


比 ， 依 靠 其 毛细 驱动 能 力 ， 避 免 了 成 本 高 体积 大 的 复杂 外 力 驱 动 设备 ， 使 得 检测 过 程 简单 快 


捷 ， 结 合 小 型 化 的 检测 终端 ， 


高 效 的 分 析 目 的 ， 更 适合 现场 检测 的 应 用 023。 


可 实现 检测 平台 的 微型 化 、 便 携 化 、 自 动 化 , 达到 简单 、 快 速 、 


石英 材料 具有 亲 水 、 表 面 易 处 理 、 纳 米 纤 维 强 度 大 等 特性 , 在 石英 纳米 森林 的 制作 工艺 
中 ， 纳 米 纤 维 森林 的 形状 、RIE 刻 蚀 工 艺 会 对 石英 纳米 森林 产生 重要 影响 。 单 个 纳米 纤维 的 


垂直 度 越 好 、 与 衬 底 的 结合 越 牢 回 ， 


We ae 


保 真 度 ; 


在 RIE 刻 蚀 过 程 的 掩 膜 作用 就 越 好 ， 刻 刨 后 的 石英 纤 
E 的 保 真 度 越 高 。 但 由 于 在 刻 蚀 过 程 中 或 到 刻 蚀 终点 时 ,纳米 纤维 会 倒伏 或 簇 集 ， 造 成 石英 
f 维 的 簇 集 ， 纤 维 间 分 离 效 果 不 够 理想 。RIE 刻 蚀 工 艺 的 影响 主要 表现 在 刻 蚀 因子 和 选择 比 
上 。 刻 蚀 因 子 越 大 、 选 择 比 越 大 ， 石 英 纤维 的 保 真 度 就 越 高 [3]。 

纳米 纤维 和 光 刻 胶 无 法 耐 受 芯 片 后 续 的 表面 处 理 , 因此 需要 去 除 。 四 种 不 同 的 去 胶 方法 
中 ， 王 法 去 胶 效果 差 ， 时 间 长 ， 成 本 高 ， BOE 溶液 漂洗 会 腐蚀 
H5SO4 和 H202 溶液 腐蚀 


石英 结构 ， 降 低 纳 米 纤 维 的 
去 胶 时 间 长 ， 浓 H2SO4 易 使 有 机 物 炭 化 产生 更 难 去 除 的 杂 


Wi KOH 室温 浸泡 10min 去 胶 效果 最 好 ， 图 形 的 保 真 度 高 ， 且 简单 方便 成 本 低廉 。 


纳米 森林 结构 的 流 道 流 速 较 快 且 不 易 控制 , 不 同 的 结构 对 驱动 效果 的 影响 复杂 多 变 , D 
的 实际 组 装 过 程 中 , 将 NC 膜 放 置 在 纳米 森林 流 道 的 另 一 端 作为 限 速 阻隔 材 


此 在 微 流 控 世 


料 ， 以 延长 液体 通过 纳米 森林 流 道 的 时 间 ， 保 证 抗原 -抗体 的 充分 反应 。 
以 纳米 森林 结构 为 流 道 制备 的 微 流 控 芯 片 在 用 于 曹 肪 毒素 的 检测 时 具有 较 高 的 灵敏 度 ， 


其 检测 限 低 于 10 pg/ml， 相 比 于 传统 的 胶体 金 免疫 层 析 试 纸 条 [3] 
此 ， 基 于 纳米 森林 结构 的 微 流 控 芯片 在 生物 医学 检测 领域 具有 较 好 的 应 月 


4 结论 


其 灵敏 度 大 大 提高 。 因 


H RÍ o 


本 研究 利用 MEMS 中 的 常用 的 加 工 工艺 制备 了 纳米 森林 流 道 ， 结 合 光学 检测 方法 设计 


了 微 流 控 蕊 片 ， 蕊 片 构架 简单 、 操 作 方 便 、 灵 敏 度 高 ， 克 服 了 免疫 层 析 试纸 条 显 色 信号 均一 
性 差 、 定量 检测 难 和 其 他 微 流 控 芯片 结构 复杂 、 成 本 高 的 难题 ,为 今后 的 相关 研究 及 产品 研 


发 竟 定 了 良好 的 基础 。 
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